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Busko-Zdroéj, dnia 19.12.2016 r.
PZ/771/2016

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na dostawe medycznych materiatéw jednorazowych

ZAPYTANIA CZ. 111

Zapytanie 1:

Zapytanie dot. czesci 11l poz. 1: Prosimy Zamawiajgcego o wyja$nienie czy rekawiczki
winylowe maja byé¢ pozbawione substancji DOP (=DEHP), ktéra zostata umieszczona
przez Europejska Agencje do spraw Chemikaliéw (REACH) na liscie substancji
toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz
fabrycznie nadrukowang na opakowaniu informacje o jego braku.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Zapytanie 2:

Zapytanie dot. cze$ci Ill poz. 2:

- Prosimy Zamawiajgcego o mozliwo$¢ zaoferowania rekawic w ksztatcie anatomicznym
o pokryciu wewnetrznym polimeryzowanym o strukturze sieci utatwiajacej zaktadanie
rekawic, zewnetrznie mikroteksturowanych. Grubo$¢ na palcu min. 0,27 mm, dtoni 0,22
mm, mankietu 0,16 mm. Badania na przenikalno$¢ substancji chemicznych zgodnie z EN
374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671, sita zrywania przed starzeniem min.
18N. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par z odpowiednim
przeliczeniem ilo$ci.

- Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych z
przedtuzonym mankietem do wysokiego ryzyka, o dtugosci min. 300 mm, grubo$¢ na
pojedynczej $cianie palca 0,15 mm z tolerancjg +/- 0,01 mm, dtoni 0,10 mm, mankiecie
0,07 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako
wyréb medyczny Klasy I i $rodek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym
oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2i3 z poziomami ochrony,
EN 420). Dopuszczone do kontaktu z zywnoScig z adekwatnym piktogramem, sita zrywu
przed starzeniem min. 8 N. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z
norma EN 374-3 - 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co
najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i
aldehydy. Odporne na dziatanie min. 13 cytostatykéw, w tym Karmustyny, Winkrystyny,
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Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), rozmiary S-XL, pakowane
maks. 100 sztuk.

- Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic diagnostyczne nitrylowe do procedur
wysokiego ryzyka, grubo$¢ na palcu 0,1 + 0,02 mm, na dtoni 0,07 + 0,0lmm, na
mankiecie 0,06 +0,01mm, dtugo$¢ min. 260 mm, mikroteksturowane z dodatkowsg
tekstura na palcach, polimerowych od strony roboczej, chlorowanych od wewnatrz, AQL
1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodno$¢ z normg EN 455,
oznakowane jako wyréb medyczny Klasy I i srodek ochrony indywidualnej Kategorii III z
adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz2 i 3 z
poziomami ochrony, EN 420). Sita zrywania przed/po starzeniu min. 6N. Odporne na
przenikanie substancji chemicznych zgodnie z norma EN 374-3 - 3: min. 12 substancji
(poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, potwierdzone
raportami z wynikami badan, informacja o barierowosci dla min. 2 alkoholi stosowanych
w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - w Certyfikacie CE i na opakowaniu. Badania na
przenikalno$¢ wiruséw zgodnie z norma ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na
opakowaniu). Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozujacym
ograniczonym folig ograniczajaca otwor dozujacy po max 150 sztuk.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 3:

Zapytanie dot. czesci Il poz. 3: Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy nie okreslit pokrycia
wewnetrznego rekawic, ktére ma wptyw na uzytkowanie rekawic, ale i na ich jakos¢ i
pozwala pod tym wzgledem zréznicowa¢ rekawice bezpudrowe, prosimy o
doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje rekawic z wewngtrzng powtoka polimerowg
z fabryczng informacjg o pokryciu wewnetrznym na opakowaniu, co potwierdza, iz
kazde dostarczane opakowanie zawiera rekawice z takg powtoka?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga.

Zapytanie 4:

Zapytanie dot. czesci IV poz. 1:

-Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic o grubo$ci na dtoni 0,17 mm.
-Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic posiadajacych rozciggliwo$¢ przed
starzeniem min. 750 %.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.
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Zapytanie 5:

Zapytanie dot. czeSci IV poz. 2:

- Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic o grubosci na dtoni i mankiecie 2 0,21
mm.

- Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wysokiej klasy rekawic ortopedycznych
lateksowych  bezpudrowych, o powierzchni  mikroteksturowanej, zewnatrz
antyposlizgowej, wewnetrzna warstwa CPC - o dziataniu bakteriobdjczym i
przeciwgrzybicznym, silikonowane. Grubo$¢ na dtoni i mankiecie 2 0,21 mm,
opakowanie wewnetrzne papierowe sktadane na pét, zewnetrzne foliowe
podcis$nieniowe.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Zapytanie 6:

Zapytanie dot. cze$ci IV poz. 3:

- Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wysokiej klasy rekawic polimeryzowanych
wewnetrznie z dodatkowg warstwg wewnetrzng z naturalnego aloesu, z zewnatrz
antypoélizgowe o gruboéci na dioni 0,19 mm, na mankiecie 0,15 mm, zgodne z
wymienionymi normami potwierdzone kartg techniczna.

-Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wysokiej klasy rekawic po6tsyntetycznych
catkowicie syntetycznych od strony dioni, lateksowych z zewnatrz, wewnetrznie
silikonowanych z dodatkowa warstwa wewnetrzng wzbogacong w substancje o
wtasciwosciach przeciwdrobnoustrojowych, z zewnatrz antyposlizgowe o grubo$ci na
dtoni 0,19 mm, na mankiecie 0,16 mm, opakowanie wewnetrzne papierowe sktadane na
pét, zewnetrzne foliowe podci$nieniowe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Zapytanie 7:

Zapytanie dot. cze$ci V poz. 1:

1)Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienia czy rekawice nitrylowe winne by¢ przebadane
na m. in. Formaldehyd (37%) w 10% metanolu (formalin, methyl aldehyde) i 70%
izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 tj. do 30 minut.

2) Czy rekawice powinny by¢ przebadane na przenikanie cytostatykéw zgodnie z
restrykcyjng norma ASTM F739 lub ASTM D 69787

3) Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jako alternatywy rekawic diagnostycznych,
nitrylowych, bezpudrowych, cienkich, o poziomie oznaczonym jako AQL <1,5 -
informacja na opakowaniu wraz ze stosownym piktogramem szczelnodci dla
mikroorganizméw oraz z informacjg na opakowaniu o poziomie kontroli jakosci G1
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zgodnym z wymaganiami EN 455-1 AQL 1,5, mikroteksturowane na cato$ci lub na
konicach palcéw, grubo$¢ na palcach min. 0,1 mm z tolerancjg +/- 0,02 mm, dtoni 0,07
mm, zgodno$¢ z normami EN 455, EN 374-1 (z wytgczeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 -
potwierdzona na opakowaniu, oznakowane jako wyréb medyczny Klasy I i $rodek
ochrony indywidualnej Kategorii Il z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (EN
374 - cz.2 i 3 z poziomami ochrony EN 420). Odporne na przenikanie substancji
chemicznych zgodnie z EN 374-3 - 3 lub alternatywna - min 10 substancji z czasem
ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 33% formaliny i 70% izopropanol z czasem
przenikania 22 min, badania na przenikalno$¢ wiruséw zgodnie z ASTM F 1671
(fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S - XL. Opakowanie oznakowane
numerem serii, datg waznosci, nr katalogowym producenta i co najmniej 5 substancji z
poziomami ochrony. Opakowanie max. 200 szt.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga. - dot. pytanianr 1i 2
Zgodnie z SIWZ. - dot. pytania nr 3.

Zapytanie 8:

Zapytanie dot. czeéci Il poz. 1: Prosimy o dopuszczenie kaniule do dtugotrwatych
wlewéw dozylnych 0,7 mm bez portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem
ulatwiajgcym wprowadzenie kaniuli, zamiast filtru hydrofobowego zastawka
antyzwrotna, wykonana z PTFE catkowicie widoczna w USG, bez paskow
radiocieniujgcych, o przeptywie 13ml/min. Pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 9:

Zapytanie dot. cze$ci I poz. 2-5:

Prosimy o dopuszczenie Kaniula do dtugotrwatych wlewéw dozylnych od fi 0,9-1,5 mm
(0,9x25mm, 1,2x32mm, 1,5x45mm) z portem bocznym wykonana z biokompatybilnego
poliuretanu, posiadajaca co najmniej 5 paskéw kontrastujgcych w promieniach RTG,
wtopionych w materiat kaniuli (nie doklejanych) z zastawka antyzwrotng zapobiegajaca
wypltywowi zwrotnemu krwi w trakcie wprowadzenia kaniuli zaopatrzona w
samodomykajacy sie korek portu bocznego zmniejszajacy traumatyzacje naczynia, na
koreczku portu bocznego umieszczona nazwa handlowa wyrobu lub nazwa producenta
umozliwiajgca identyfikacje producenta kaniuli w razie ewentualnego incydentu
medycznego. Opakowanie Tyvec, bez zawartosci celulozy, odporne na wilgog,
przypadkowe rozerwanie i utrate jatowosci.

Przeptyw: 22G 0,9x25mm przeptyw 42 ml/min
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20G 1,1x32mm przeptyw 67ml/min
18G 1,3x32mm przeptyw 103 ml/min
18G 1,3x45mm przeptyw 103 ml/min
17GF 1,5x45mm przeptyw 133 ml/min

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 10:
Zapytanie dot. czesci 11 poz. 6: Prosimy o dopuszczenie koreczkow pakowanych na tacce
po 10 szt.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Zapytanie 11:

Zapytanie dot. czeéci VI poz. 1: Prosimy o dopuszczenie Obwéd oddechowy dla
dorostych, z PCV, dwie rury gtadkie w $rodku dtugo$ci 180 cm, tacznik Y z kolankiem,
dodatkowa rura dtugosci 80 cm z workiem bezlateksowym o poj. 2,0 litra, sterylny.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 12:

Zapytanie dot. czesci VI poz. 2: Prosimy o dopuszczenie Obwdd oddechowy dla
dorostych z PCV dwie rury gladkie wewnatrz dtugosci 150 cm, tacznik Y z kolankiem,
dodatkowa rura dtugosci 80 cm z workiem bezlateksowym o poj. 2,0 litra, biologicznie
czysty, bez DEHP, oraz z osobno dotgczong maska anestetyczng.

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ.
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